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PANDUAN TATALAKSANA PEMERIKSAAN
ANTIGEN RAPID TEST SARS-CoV-2

1) Antigen rapid test (Tes cepat antigen) direkomendasikan untuk fase akut
sebagai alternatif RT-PCR, dengan sensitivitas bervariasi dan uji validasi masih
terbatas, dengan sensitivitas 30 — 84% dan spesifisitas 100% (Gambar 1).
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Gambar 1. Waktu deteksi SARS-CoV-2 terkait onset gejala
Sumber: World Health Organization (WHO). Antigen detecting COVID-19 rapid diagnostics tests
(RDTs), adaptasi dari Sethuraman N dkk. JAMA. 2020;323 (22):2249-51.

2) Pengerjaan pemeriksaan tes cepat antigen:
a) Disupervisi dan diinterpretasi oleh Tim Ahli
b) Dilakukan oleh tenaga terlatih, misalnya ahli teknologi laboratorium medik
(ATLM)
c) Tes cepat antigen dilakukan di laboratorium baik milik pemerintah dan swasta,
yang memiliki fasilitas biological safety cabinet (BSC) kelas Il (Gambar 2)
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Gambar 2. Contoh biological safety cabinet (BSC) kelas Il

3) Spesimen yang digunakan menyesuaikan dengan insert kit.
Hasil lebih akurat bila spesimen diperoleh dari beberapa bagian, dapat berupa:
a) Swab nasofaring
b) Swab nasal
c) Sputum
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Sebelum pengambilan spesimen dilaksanakan, harus memperhatikan

kewaspadaan universal (universal precaution) untuk mencegah terjadinya

penularan penyakit, meliputi:

a) Selalu mencuci tangan dengan menggunakan sabun sebelum dan sesudah
tindakan.

b) Penggunaan APD level 3 sesuai Pedoman Pencegahan dan Pengendalian

Coronavirus Disease (COVID-19) Kemenkes revisi 05, sebagai berikut :

i) Mengganti baju dengan baju kerja

ii) Menggunakan pelindung sepatu (shoe cover)

iii) Memakai sarung tangan dalam

iv) Mengenakan jubah (gown) lengan panjang dan sekali pakai yang terbuat
dari kain yang telah teruji ketahanannya.

v) Memakai respirator partikulat seperti N95 sertifikasi NIOSH, EU FFP2 atau
setara. Ketika mengenakan respirator partikulat disposable, periksa selalu
kerapatannya (fit test)

vi) Memakai pelindung mata (yaitu kacamata google)

vii) Menggunakan headcap (pelindung kepala) dan face shield

vii)lMemakai sarung tangan luar, diusahakan menutupi lengan gaun

c) Diwajibkan menyediakan tempat sampah infeksius

Alat dan bahan pengambilan spesimen :

a) Formulir pengambilan spesimen, sesuai Lampiran 7 Pedoman Pencegahan
dan Pengendalian Coronavirus Disease (COVID-19) Kemenkes revisi 05

b) Swab dakron atau flocked swab, viscous, rayon

c) Tongue spatel

d) Parafilm

e) Plastik klip

f) Marker atau label

Cara pengambilan spesimen swab nasofaring (Gambar 3)

a) Gunakan APD sesuai standar

b) Gunakan swab yang terbuat dari dakron/rayon steril dengan tangkai plastik
atau jenis flocked swab (tangkai lebih lentur).

c) Pastikan tidak ada obstruksi (hambatan pada lubang hidung).

d) Masukkan secara perlahan swab ke dalam hidung, pastikan posisi swab pada
septum bawah hidung, secara perlahan-lahan ke bagian nasofaring.

e) Swab kemudian dilakukan gerak memutar secara perlahan.

Page 3 of 10



PERHIMPUNAN DOKTER SPESIALIS
PATOLOGI KLINIK DAN KEDOKTERAN LABORATORIUM INDONESIA

(PDS PatKLIn)
Sekretariat:
JI. Lontar Raya No.5 RT.002/05 Menteng Atas-Sahardjo Jakarta Selatan - 12960
Telp. 021-8308195, Fax: (021) 8308295
email: pppatklin@yahoo.com
www.pdspatklin.or.id

PANDUAN TATALAKSANA PEMERIKSAAN
ANTIGEN RAPID TEST SARS-CoV-2

Jdasopharynx

“ N
’ - w ¥
Gambar 3. Pengambilan spesimen swab nasofaring

Sumber: Kemenkes. 2020. Pedoman Pencegahan dan
Pengendalian Coronavirus Disease (COVID-19), revisi 05

Cara pengambilan spesimen sputum

a) Pasien berkumur terlebih dahulu dengan air, kemudian pasien diminta
mengeluarkan dahaknya dengan cara batuk yang dalam.

b) Sputum ditampung pada wadah steril yang anti bocor.
Catatan: Tidak disarankan pengambilan sampel sputum dengan cara induksi
karena dapat menimbulkan risiko infeksi tambahan bagi petugas kesehatan.

Penyimpanan:

a) Sebaiknya pemeriksaan dilakukan secepat mungkin

b) Bila diperlukan penyimpanan maka dapat disimpan pada lemari es (2-8°C).
Spesimen stabil hingga 24 jam, atau dalam VTM stabil hingga 7 hari.

Pemakaian VTM atau UTM harus disesuaikan dengan insert kit karena beberapa
reagen tidak kompatibel terhadap VTM atau UTM, sehingga mempengaruhi hasil
pemeriksaan.

4) Prosedur pemeriksaan
Menyesuaikan dengan insert kit yang digunakan
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Gambar 4.a. Contoh prosedur pemeriksaan antigen rapid test
Sumber: World Health Organization (WHO). (2020). Antigen detecting
COVID-19 rapid diagnostics tests (RDTs), 15 Juli 2020
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Tambahkan Rendam Tutup tabung Tambahkan 100 uL Baca hasil menggunakan
500 uL spesimen ke buffer spesimen yang telah alat imunoasai fluoresens
spesimen ke dalam buffer menggunakan diproses dalam tabung
dalam tabung  dan dielusi penutup yang buffer tersebut ke
berisi buffer hingga telah dalam well
ekstraksi homogen disediakan.
Catatan:

Bila tangkai swab terlalu panjang, dengan menggunakan gunting steril, tangkai

dipotong di daerah mulut tabung agar dapat ditutup dengan rapat.

Gambar 4.b. Contoh prosedur pemeriksaan antigen rapid test
Sumber: World Health Organization (WHO). (2020). Antigen detecting
COVID-19 rapid diagnostics tests (RDTs), 15 Juli 2020
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disediakan

Gambar 4.c. Contoh prosedur pemeriksaan antigen rapid test
Sumber: World Health Organization (WHO). (2020). Antigen detecting
COVID-19 rapid diagnostics tests (RDTs), 15 Juli 2020

5) Interpretasi
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(C) garis berwarna pada garis Direkomendasikan untuk

kontrol (C) pemeriksaan ulang

Gambar 5. Interpretasi antigen rapid test
Sumber: World Health Organization (WHO). (2020). Antigen detecting COVID-19 rapid
diagnostics tests (RDTs), 15 Juli 2020
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6) Pelaporan
a) Hasil deteksi antigen: positif

Pelaporan:
e Antigen SARS-CoV-2: positif

Saran:

e Pemeriksaan konfirmasi dengan pemeriksaan RT PCR sebanyak 2 kali
dalam 2 hari berturut-turut

e Lakukan karantina atau isolasi sesuai dengan ketentuan

e Menerapkan PHBS (perilaku hidup bersih dan sehat: mencuci tangan,
menerapkan etika batuk, menggunakan masker saat sakit, menjaga
stamina), dan physical distancing

b) Hasil deteksi antigen: negatif

Pelaporan:
¢ Antigen SARS-CoV-2: negatif

Catatan

e Hasil negatif tidak menyingkirkan kemungkinan terinfeksi SARS-CoV-2
sehingga masih berisiko menularkan ke orang lain.

¢ Hasil negatif dapat terjadi pada kondisi kuantitas antigen pada spesimen
dibawah level deteksi alat
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Tabel 1. Kelebihan dan kekurangan antigen rapid test SARS-CoV-2

Kelebihan Kekurangan
e Mendeteksi komponen virus e Menggunakan sampel saluran napas
langsung atas (swab naso/orofaring)
e Baik untuk deteksi fase akut (early o Ketidakterampilan petugas dalam
case detection) pengambilan spesimen dapat
e Tidak memerlukan spesifikasi mempengaruhi hasil
laboratorium khusus (Biosafety e Membutuhkan APD level 3 untuk
laboratorium/BSL level ) pengambilan spesimen dan ruangan
e Tidak memerlukan ketrampilan khusus (minimal memiliki BSC 2)
petugas secara khusus dalam untuk pengerjaan RDT
pengerjaan rapid test e Sensitivitas bervariasi

e Uji validasi masih terbatas sehingga
belum dapat menggantikan posisi
RT-PCR
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